Inspekcja Weterynaryjna
Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
Powstanicow Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.272.4.5.2017 Bydgoszcz dnia: 2017-04-07

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Parnstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w piSmie 2z dnia 07.04.2017 r. 2znak
WIWa.272.4.4.2017 dotyczacego wyjasnienia zapisOw Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pozn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na Sprzet

laboratoryjny I nastgpita pisarska omytka.

W odpowiedzi na pytanie nr 2: ,W zwigzku z tym, Ze w procesie wirowania
parametrem wazniejszym dla wirowanych préb jest przyspieszenie xg, a nie ilos¢
obrotéw zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie wirdwki i wirnika
24x1,5/2,2 ml o RCF 24959 xg oraz RPM 18000 +/- 10% - przyspieszenie 24959 jest
lepszym parametrem od wymaganego poniewaz wirnik 12x1,5/2 posiada max.
przyspieszenie 24270 xg”

TRESC WINNA BRZMIEC:

Zamawiajacy dopusci wirnik 24x1,5/2,2 ml o RCF 24959 oraz RPM 18000 +/- 10%.

W odpowiedzi na pytanie nr 3: ,Zamawiagjacy wymaga, aby czas wirowania
wynosit od 1 sekundy do 99 godzin 59 minut, 59 sekund krok 1 sec. - jest to
parametr identyfikujacy tylko jednego producenta, gdy tymczasem powyzszy
parametr nie ma zadnego zastosowania w praktyce, poniewaz zadna metodyka nie
zaleca wirowania dtuzszego niz 99 minut i krétszego niz 1 minuta, zbyt dtugie
wirowanie moze niszczyé prébki i wptywaé negatywnie na wynik wirowania, a zbyt
krétki nie pozwala nawet rozpedzi¢c wiréwki do max. przyspieszenia, dlatego
wnioskujemy o dopuszczenie wiréwki o programowanym zakresie wirowania od 1-99
min i mozliwosciq pracy ciaglej, co zapewnia mozliwosé ewentualnego wirowania w

czasie diuzszym niz 99 minut”.
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TRESC WINNA BRZMIEC:
Mozliwo§é ustawienia czasu wirowania ponizej 1 minuty jest wymagana

w metodyce badan, dlatego wirdéwka, ktora nie spelnia tego wymogu jest

niedopuszczalna.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.),
stanowisko Zamawiajacego zostalo rozestane do wszystkich wykonawcéw, ktérym

przekazano SIWZ.

Mieczystaw Kowalik
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