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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwana dalej (STWZ)

na
Sprzet laboratoryjny II

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawa
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art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Inspekeja Weterynaryjna Wojewoddzki Inspektorat Weterynarii
Powstanicdw Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Tel.: 52 3392100

Faks: 52 3221352

e-mail: bydgoszcz. wiw@wp.pl

adres strony internetowej: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Tryb: przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamodwienia: dostawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostawa Sprzetu laboratoryjnego na potrzeby
Zakladu Higieny Weterynaryjnej.
Wsp6lny Slownik Zaméwien: 38000000-5 - Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z
wyjatkiem szklanego)

Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych, gdzie czesé (zadanie) stanowi:

Nu

zadania:

i Opis:

1 Chlodziarka laboratoryjna I

Wymagania ogolne dla zadania.

1. Chlodziarka laboratoryjna - Liebherr model LKv 3910 lub rownowazna o
parametrach technicznych nie gorszych niz:

a) pojemno$¢ brutto, catkowita - ok. 360 1,

b) wymiary zewnetrzne max okoto: szer. 600 mm x gh. 615 mm x wys. 1840 mm,
¢) dynamiczny system chiodzenia (obieg powietrza),

d) automatyczne odszranianie,

e) zakres temperatury +3° C do +16° C,

) obudowa - stal, kolor - biaty,

g)drzwi - stal, pelne, samodomykajace si¢, z zintegrowanym zamkiem, kierunek
otwierania - prawe, przestawne, mozliwo$¢ przestawienia zawiaséw oraz wymiany
uszczelki w drzwiach,

h) wnetrze - bezspoinowe, tworzywo sztuczne, biate,

1) sterowanie elektroniczne,

j) wskaznik temperatury - na zewnatrz cyfrowy, z doktadnoscig do 0,1° C,

k) alarm w razie awarii, alarm nie zamknigtych drzwi - optyczny i akustyczny,
1) 5 regulowanych pdtek (ruszty powlekane tworzywem sztucznym),

m) czynnik chtodniczy - R 600a,

n) poziom glo$nosci w dB - nie wiecej niz 48 dB,

0) mozliwos¢ montazu niezaleznego czujnika temperatury (otwor znajdujgcey sie np. na
tylnej §ciance),
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p) zintegrowana pamig¢é danych dokumentujaca kazdorazowo trzy ostatnie zdarzenia
alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z data, godzing i czasem
trwania alarmu do odczytu w polu wyswietlacza.

2. Dolgczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.

3. Rok produkcji 2019.
4.Gwarancja minimum 24 miesigce od instalacji i uruchomienia chlodziarki.
5. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

6. Cena obejmuje dostawe i instalacje w docelowym pomieszczeniu (I pigtro-budynek
wyposazony w wind¢), uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia.

7. Zapewnienie reakcji serwisu na zgloszenie awarii sprzgtu, bedacego przedmiotem
zamOwienia w przeciagu maxymalnie 48 h od jej zgloszenia.

8. Naprawa i serwis w trakcie trwania gwarancji - bezptatnie.
Wymaganie szczegélowe dla zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert rtownowaznych
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2 Chlodziarka laboratoryjna I1

Wymagania ogélne dla zadania.

1. Wymiary zewnetrzne max okoto: szer. frontowa 620 mm x wys. 1900 mm x gt.
650 mm.

2. Wymiary wewnetrzne komory max okoto: szer. 840 mm x wys. 1660 mm x gl.
420 mm.

Jednokomorowa.

Z drzwiami pelmymi.

Wymuszony obieg powietrza.

Pojemnos$¢ komory uzytkowa 300 - 400 1.

Zakres temperatur w stopniach od 0 do +15° C.

Regulacja temperatury co 0,1° C

© 0N v AW

. Obciazenie pdtek max 10 kg.

10.110s¢ potek: 5 sztuk drucianych.

11.Funkcja automatycznego odszraniania.

12.Alarm wizualny i dzwigkowy.

13.Pamie¢ wewnetrzna dla danych pomiarowych oraz programow.
14. Wyswietlacz z aktualng temperaturg

15. Swiadectwo wzorcowania z rozkladu stabilno$ci temperatury w 9 pkt. (4 punkty
gorma, 4 punkty dolna pétka oraz 1 punkt centralny) dla temperatury 2° C.

16. Swiadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium wzorcujace
akredytowane przez PCA.

17. Dotaczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.

18. Rok produkcji 2019.

19. Gwarancja minimum 24 miesigce od instalacji i uruchomienia chtodziarki.
20. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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21. Cena zakupu obejmuje dostawe i instalacje w docelowym pomieszczeniu,
uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia.

22. Zapewnienie reakcji serwisu na zgloszenie awarii sprzetu, bedacego przedmiotem
zamowienia w przeciggu maxymalnie 48 h od jej zgloszenia.

23. Naprawa 1 serwis w trakcie trwania gwarancji - bezplatnie.
Wymaganie szczegélowe dla zadania.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych
Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3 Miernik pH/przewodno$ci z kompensacja temperatury

Wymagania ogdlne dla zadania,

Pomiar pH w zakresie od - 2,000 do 20,000.

Rozdzielezosé miernika pH od 0,001 do 0,1.

Doktadnos¢ miemika pH ok =+ 0,002.

Kompensacja temperatury.

Pomiar przewodnosci wlasciwej w zakresie od 0,001 uS/cm do 1000 mS/cm.
Rozdzielczo$é miernika przewodnoscei od 0,001 do 1.

Dokladno$¢ miernika przewodnoséci ok + 0,5%.

Miernik wyposazony w uchwyt elektrody uPlace™,

Dolgczona elektroda pH InLab Routine z kablem oraz czujnik przewodnosci
InLab73.

10. Na wyposazeniu dostepna ostona ochronna miernika.
11. Na wyposazeniu dolgczone 2 saszetki bufora pH 4,01; 7,00; 9,21; 10,00.
12. Na wyposazeniu 2 saszetki z wzorcem 1413 puS/cm i 12,88 mS/cm.

2o e R D e e

13. Miernik wyposazony w czytelny, kolorowy wy$wietlacz.

14. Zasilanie pradem, adapter sieciowy 12 V.

15. Menu i instrukcja w jezyku polskim.

16. Zgodnos$¢ z normami GLP.

17. Dotlaczenie do dostawy instrukeji obshugi w jezyku polskim.

18. Rok produkeji 2019.

19. Gwarancja minimum 24 miesigce od instalacji i uruchomienia miernika.

20. Cena zakupu obejmuje dostawe 1 instalacje w docelowym pomieszczeniu,
uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia.

21. Zapewnienie reakcji serwisu na zgltoszenie awarii sprzetu, bedacego przedmiotem
zamdwienia w przeciggu maxymalnie 48 h od jej zgtoszenia.

22. Naprawa i serwis w trakcie trwania gwarancji - bezplatnie.
Wymaganie szczegélowe dla zadania.

Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert rownowaznych
Zamawiajgcy nie dopuszeza sktadania ofert wariantowych.

4 Pojemnik do sterylizacji odpadéw

Wymagania ogélne dla zadania.

1. Pojemnik do sterylizacji odpadéw w workach, pasujacy do autoklawu Systec
VX 75,V 75 .
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2. Wymiary pojemnika uzaleznione od wymiaru otworu w autoklawie: $r. 360 x
wys. 365 mm.

3. Pojemnik musi by¢ wykonany w calosci ze stali nierdzewnej, dno i boki peine
tak aby wyplywajace z workdw odpady nie splywaty na dno autoklawu.

4. Dolaczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.
5. Rok produkcji 2019.

6. Gwarancja minimum 12 miesi¢ecy udzielana na wypadek ujawnienia wady
fizyczne;.

7. Cena obejmuje dostawe.
Wymaganie szczegolowe dla zadania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5 Zmywarka laboratoryjna

Wymagania ogoélne dla zadania

1. Zmywarka laboratoryjna SMEG GW 0160 lub réwnowazna pod wzgledem
wszystkich parametrow:

a) urzgdzenie umozliwiajgce mycie szkla laboratoryjnego (np. probdwki, kolby,
zlewki, drobne przedmioty),

b) urzadzenie wolnostojace jednodrzwiowe z drzwiami otwieranymi w ptaszczyznie
poziomej do dotu, wyposazone w blokad¢ uniemozliwiajgcg pracg urzadzenia przy
otwartych drzwiach,

¢) komora zmywania 0 pojemnosci co najmniej 1501, wykonana w calosci ze stali
nierdzewnej, z mozliwo$cia wykonywania procesu mycia na dwoch poziomach,

d) cala obudowa zewnetrzna urzagdzenia (front, sciany boczne, Sciana tylna i blat)
odpoma na czynniki chemiczne, wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej, wymiary
zewnetrzne urzgdzenia nie przekraczajace: wysoko$¢ 85cm, szeroko$¢ 60cm,
glebokose 65 cm,

¢) urzadzenie wyposazone w co najmniej 2 pompy dozujace plyny eksploatacyjne (do
detergentu i neutralizatora),

f) urzadzenie przystosowane do podlaczenia do cisnieniowego zrddia wody zimnej i
ci$nieniowego Zrédta wody demineralizowane;j,

g) urzadzenie posiadajace co najmniej 7 réznych programow zmywania,

h) urzadzenie posiadajace wbudowany zmigkczacz wody regenerowany automatycznie
przy pomocy soli,

i) urzadzenie zapewniajace suszenie termodynamiczne za pomoca plukania gorgca
wodg w ostatniej fazie cyklu (w celu silnego nagrzania umytego szkla) oraz posiadajgce
funkcje automatycznego uchylania drzwi po zakonczeniu cyklu w celu usunigcia
resztek pary, ktéra powstaje w wyniku nagrzania si¢ szkta (uzytkownik powinien mie¢
mozliwosé wylaczenia funkcji automatycznego uchylania drzwi),

j) urzgdzenie wyposazone w mikroprocesorowy sterownik z wyswietlaczem LCD i
przyciskami zabezpieczonymi folig przed wilgocig, na wyswietlaczu musi byé
wyswietlany co najmniej nr wybranego programu, czas procesu, temperatura w
komorze, warto$¢ parametru A0 okreslajacego uzyskany stopien termodezynfekeji,
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k) urzadzenie wyposazone w termostat bezpieczenstwa zabezpieczajgcy przed
przegrzaniem,

1) urzadzenie wyposazone w obrotowe rami¢ spryskujace z mozliwoscia regulacji
cisnienia wyrzucanej przez umieszczone w ramieniu dysze,

m) urzadzenie przystosowane do pracy z wozkami wyposazonymi w zasilane z géry
obrotowe ramie spryskujace oraz wozkami posiadajacymi dysze iniekcyjne (tj. dysze,
ktére wiryskujg ciecz bezposrednio do wnetrza mytych naczyn),

n) urzadzenie o niskim poziomie hatasu (do 50 dB), poziom hatasu potwierdzony w
oryginalnych materiatach producenta, bez potrzeby niestandardowego wyciszania,

0) urzadzenie wyposazone w zestaw silnych grzatek (powyzej 6kW) umozliwiajacy
szybkie nagrzewanie wody,

p) urzadzenie zapewniajgce mozliwo$¢ wykorzystania na obu poziomach (goérny i
dolny) wozkow i1 koszy ze zmywarki Smeg typ GW 3050 (ktore Zamawiajacy posiada),

r) adaptacja wozka gornego LM40S ze zmywarki Smeg typ GW 3050 do pracy w nowe;j
zmywarce,

s) wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ detergent bezfosforanowy do zmywania szkla
laboratoryjnego - co najmniej 5 litréw,

t) wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ neutralizator do szkta laboratoryjnego - co
najmniej 5 litréw,

u) zasilanie 380V mozliwo$¢ zmiany na 230V bez potrzeby wysytania urzadzenia do
Serwisu.

2. Rok produkcji 2019 r.

3. Wykonaweca dotaczy do dostawy instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim.

4. Gwarancja: minimum 24 miesiace od dostarczenia i uruchomienia urzgdzenia w
miejscu docelowym (wskazanym przez Zamawiajacego).

5. Autoryzowany pogwarancyjny (minimum 5 lat po zakonczeniu gwarancji).

6. Wraz z ofertg nalezy zlozy¢:

a) Oswiadczenie producenta, ze firma oferujaca sprze¢t w przetargu prowadzi na
terenie Polski wlasny, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny od co
najmniej 5 lat oraz posiada magazyn cze¢Sci zamiennych.

b) Oswiadczenie producenta oferowanego sprzetu, ze firma oferujaca sprzet w
przetargu zatrudnia w Polsce co najmniej 2 serwisantow, ktorzy przeszli szkolenia
serwisowe zorganizowane przez producenta.

7. Cena obejmuje dostawe 1 instalacje w docelowym pomieszczeniu (pomieszczenie
zlokalizowane na II pietrze, w budynku bez windy towarowej), uruchomienie oraz
szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia.

8. Zapewnienie reakcji serwisu na zgloszenie awarii sprzetu bedacego przedmiotem
zamOwienia maksymalnie w przeciagu 48 godzin od jej zgloszenia.

9. Naprawa 1 przeglad w trakcie trwania gwarancji - bezplatne.

Wymaganie szczegolowe dla zadania.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rOwnowaznych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

6 Waga laboratoryjna

Wymagania ogdlne dla zadania.

System ProPublico € Datacomp Strona: 6/25




Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
Sprzet laboratoryjny 11

1.Waga laboratoryjna precyzyjna PS 1200 R.2 lub réwnowazna pod wzgledem
nastepujacych parametrow:

a) szalka o wymiarze 195 x 195 mm,

b) obciazenie minimalne 500 mg,

¢) obcigzenie maksymalne 1200 g,

d) doktadnosé 0,01 g,

e) zakres tary -1200 g,

f) czas stabilizacji 1,5 sekundy,

2.Waga z systemem kalibracji wewnetrznej (automatycznej).
3. Adjustacja wewngtrzna (automatyczna).

4. Waga ze $wiadectwem wzorcowania w nastepujacych punktach: 10 g, 20 g, 100 g,
200 g, 500 g.

5.Swiadectwo wzorcowania z symbolem PCA.

6. Dotaczenie do dostawy instrukeji obstugi w jezyku polskim.

7. Rok produkcji 2019.

8. Gwarancja minimum 24 miesigce od instalacji i uruchomienia wagi.
9. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

10.Cena zakupu obejmuje dostawe i instalacjg w docelowym pomieszczeniu,
uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia.

11. Zapewnienie reakcji serwisu na zgltoszenie awarii sprzetu, bedacego przedmiotem
zamoOwienia w przeciggu maxymalnie 48 h od jej zgloszenia.

12. Naprawa, serwis i przeglad w trakcie trwania gwarancji - bezplatnie.

Wymaganie szczegéltowe dla zadania.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rtownowaznych
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

7 Mieszadlo magnetyczne

Wymagania ogoélne dla zadania.

1.Szklana ptyta robocza, podstawa wykonana z tworzywa TPC-ET.
2.Srednica plyty roboczej: 115 mm.

3.Maksymalna objeto$¢ ptynu (H20): 1 1.

4 Moc silnika (wejscie/wyjscie): 3/2 W.

5.Zasilanie: 230 V - 50/60 Hz.

6.Zakres regulacji obrotow: 0 + 2500 obr./min.

7. Wyswietlacz: LED

8. Wymiary mieszadta (di. x szer. x wys.): 145 x 160 x 45 mm.
9. Ciezar 0,54 kg.

10.Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5+ 40 © C.
11.Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc: 80 %.

12.Klasa bezpieczenstwa wg DIN EN 60529: IP 54.
13.Dolaczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.
14. Rok produkeji 2019.
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15.Gwarancja minimum 12 miesigcy.
16. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
17.Cena zakupu obejmuje dostawg.

18. Zapewnienie reakcji serwisu na zgloszenie awarii sprzetu, bedacego przedmiotem
zamoOwienia w przeciggu maxymalnie 48 h od jej zgloszenia.

19. Naprawa i serwis w trakcie trwania gwarancji - bezplatnie.
Wymagania szczegolowe dla zadania.

Zamawiajgcy dopuszceza sktadanie ofert rownowaznych
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

8 Wrytrzasarka do probowek

Wymagania ogo6lne dla zadania.

1. Wytrzasarka do probowek typu Vortex VX 200 lub rownowazna (ze wzgledu na
akredytowane metody badawcze) pod wzglgdem nast¢pujacych parametrow:

a) intensywne mieszanie cieczy w probéwkach,

b) zakres obrotow 0- 2850,

¢) ptynna regulacja obrotow,

d) wymiary (szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé) 140 x 160 x 130 mm,

e) waga 2,2 kg,

f) pokretto regulacyjne ustawia zadang czgstos¢ drgan w zakresie 0 - 48 Hz,

2. Praca w trybie ciggtym lub chwilowym poprzez nacisk na glowice.

3. Dolgczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.

4. Rok produkeji 2019.

5. Gwarancja minimum 12 miesigcy.

6. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

7. Cena zakupu obejmuje dostawe.

8. Zapewnienie reakcji serwisu na zgloszenie awarii sprzetu, bedgcego przedmiotem
zamoOwienia w przeciggu maxymalnie 48 h od jej zgloszenia.

9. Naprawa i1 serwis w trakcie trwania gwarancji - bezplatnie.

Wymaganie szczegélowe dla zadania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

9 Pehametr laboratoryjny

Wymagania ogélne dla zadania.

1.pH-metr laboratoryjny z automatyczng kompensacja temperatury oraz automatyczng
z kalibracja 2-3 punktowa z uniwersalnym statywem, elektroda pH BlueLine 14.
2.Jednoczesne wskazywanie odczynu PH lub mV I temperatury.

3.Rozdzielczo$¢ 0,005 pH.

4.Zakres min. -2 + 19,999 + 0,005 pH, zakes min. + 1200,0 + 0,3 mV, zakres
temperatury min -5,0 + 105° £ 0,1° C.

5.Klawiatura membranowa, wodoszczelna, obudowa odporna na agresywne substancje
chemiczne.
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6.Wyswietlacz graficzny LCD, 128x64 pikseli, z pod$wietleniem z czytelng
klawiaturg.

7. W dostawie elektroda kombinowana pH szklana, platynowa, membrana stozkowa z
sensorem temperatury NTC 30 kOhm oraz kablem polgczeniowym z wtykiem DIN,
statyw z uchwytem na electrode oraz rozruchowy zestaw buforéw kalibracyjnych w
ampulkach szklanych 4,01 oraz 6,87.

8. Dotgczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.
9. Rok produkeji 2019.
10.Gwarancja minimum 36 miesiecy od instalacji i uruchomienia pH-metru.

11. Zapewnienie reakcji serwisu na zgtoszenie awarii sprzgtu, bedacego przedmiotem
zamOwienia w przeciggu maxymalnie 24 h od jej zgloszenia.

12. Cena zakupu obejmuje dostawg, wniesienie 1 instalacje w docelowym
pomieszczeniu, uruchomienie i szkolenie w zakresie obstugi i konserwacji urzadzenia.

13. Naprawa i serwis w trakcie trwania gwarancji - bezplatnie.
Wymaganie szczegélowe dla zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

10

Konduktometr kieszonkowy

Wymagania ogdlne dla zadania.

1.Konduktometr mierzy przewodnos¢ wlasciwa, zasolenie oraz temperature.

2. Przyrzad wodoszczelny.

3.Pig¢ podzakresow przetaczanych automatycznie..

4.7Zakres pomiarowy przewodnosci 0 + 100 mS/cm, zakres temperatury -20,0 + 70,0°
C.

5.Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 £+ 50° C.

6. Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stalej K lub w
roztworze wzorcowym.

7. Zasilanie na baterie (3 baterie) 1,5 V.

8. Elektrody stalowe.

9. Wymiary dtugosé 160 mm, $rednica 26 mm, masa 60 g.

10. Dotaczenie do dostawy instrukcji obstugi w jezyku polskim.
11.Rok produkeji 2019.

12.Gwarancja minimum 12 miesigcy.

14. Cena obejmuje dostawe.

15. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sa wykonywane w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia do siedziby producenta. W okresie pogwarancyjnym wysytka na koszt
producenta.

Wymaganie szczegélowe dla zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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3.3.  Czg$cinie mogg by¢ dzielone przez Wykonawcoéw, oferty nie zawierajace pelnego zakresu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w zadaniu czgsciowym zostana odrzucone.

34. Wykonawca moze zlozy¢ oferte w odniesieniu do wszystkich czeséci zamdwienia
3.5. Migjsce realizacji:
Zadanie nr 1, 2, 3, 4 - Zaktad Higieny Weterynaryjnej Bydgoszcz
Zadanie nr 5, 6, 7, 8 - Zaktad Higieny Weterynaryjnej Torun
Zadanie nr 9, 10 - Zaklad Higieny Weterynaryjnej Wiloctawek
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH
MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 1 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
17 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

ZamoOwienie musi zosta¢ zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 20.12.2019
(dla wszystkich zadan)

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

6.1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu oraz spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu i wymagania okreslone w
niniejszej SIWZ.

6.2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spehiaja nastepujace
warunki:

Lp. | Warunki udzialu w postepowaniu

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamdéwienia publicznego mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja
warunki, dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spetnia na podstawie
zlozonych oswiadczen lub dokumentow.

2 Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamdwienia publicznego mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki, dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej. Ocena spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu bgdzie dokonana na zasadzie spetnia/nie speinia na podstawie
ztozonych o$wiadczen lub dokumentéw.

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

O udzielenie zamowienia publicznego moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki, dotyczace posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej
dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepiséw . Ocena spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie spetnia na
podstawie ztozonych oswiadczen lub dokumentéw.
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7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA

7.1. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie zaméwienia wykonawce na
podstawie przepisow art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp

7.2.  Wykluczenie Wykonawcy nastapi w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.

7.3.  Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—
20 lub ust. 5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosdci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoséuczynienie
pieniezne za doznang krzywdg¢ lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspolprace z organami Scigania oraz podj¢cie konkretnych srodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidiowemu
postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz nie uplyngt okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajge wage 1
szczegOlne okolicznosei czynu Wykonawey, uzna przedstawione dowody za
wystarczajace.

7.4. Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawcg na kazdym etapie post¢gpowania, oferte
Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW

UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1. Wykonawca wraz z ofertg zobowigzany jest ztozy¢:

Lp. Wymagany dokument

1 Formularz ofertowy — zalaeznik nr 1
2 Formularz cenowy — zalacznik nr 2
3 O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw

udzialu Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie Wykonawcy
stanowigce wstgpne potwierdzenie spelniania warunkéw udzialu  w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia — zalacznik nr 3 do SIWZ

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu:

Lp. Wymagany dokument

1 O$wiadczenie wykonawcy o przynaleznodci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktére] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
skladane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert — zalgcznik nr 4
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8.3.

8.4.

8.5.

1)

Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania
z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ w pierwszej
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastgpnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postepowaniu.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, moze wezwa¢ Wykonawce, ktdrego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz dokumentéw i oS$wiadczen skiadanych na wezwanie Zamawiajacego na
potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamOwienia nalezy przedlozy¢:

Lp. | Wymagany dokument

1 Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej

Odpis z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4 Zaswiadczenie wlaSciwego naczelnika urzedu skarbowego

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczeéniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow
0 dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegOlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosei lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

3 Zaswiadczenie wla$ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaswiadczenie wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
innego  dokumentu  potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert albo
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosei lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji whasciwego organu.
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8.6

8.7

2) Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Lp. Wymagany dokument

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny réwnowazny dokument

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rOwnowazny dokument wydany przez
wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14121 ustawy Pzp, wystawiony nie weczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skiadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatlu
W postepowaniu.

2 Dokument potwierdzajacy niezaleganie przez wykonawce z oplacaniem
podatkow

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze
nie zalega z oplacaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem
w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wladciwego organu, wystawione nie wezesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwal
Wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spelniajg warunki udzialu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio
o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub
dokumentdw.

3) W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, odpowiadaja wymaganiom okreslonym

przez Zamawiajgcego, nalezy przedlozy¢: nie dotyczy

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oS$wiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, jezeli Zamawiajgcy posiada aktualne of$wiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego Wykonawcy, lub moze je uzyska¢ za pomocg bezplatnych i
ogblnodostepnych baz danych, w szczegdlnodci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiajacemu
o$wiadczen lub dokumentow, ktére znajdujg si¢ w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
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8.8

8.9

8.10

8.11

9,

9.1.

2.

8.3

postepowania, w ktérym wymagane dokumenty lub o$wiadczenia byly skladane, lub do
wskazania dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz danych.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia thumaczenia na jezyk polski
wskazanych przez Wykonawcg i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego
dokumentow.

Dokumenty lub oswiadczenia dotyczgce Wykonawey / Wykonawcow sktadajgcych oferte
wspdlng 1 innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcodw, sktadane
sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie
dokumentdw lub oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii o§wiadczenia whasnorecznym podpisem.

W przypadku gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do
jej prawdziwosci, Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczgcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajgcego warunku.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

INFORMACJA DLA WYKONAWC oW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY
PZP

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu oraz zbada
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a ktérych mowa w pkt 7
niniejszej SIWZ.
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9.4.

2.3

5.0,

07,

9.8,

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiona przez Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych
zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkow udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w dokumencie "O$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkow udziatu”, o ktorym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w pkt 8.5 ppkt 1 SIWZ.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp, bgdzie dysponowal niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek lgczagcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobéw, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentéw, ktore okreslajg w
szczegOlnoscei:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego:;

4) czy podmiot, na zdolnos$ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega Wykonaweca, nie potwierdzaja spetnienia przez

Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajacego:

a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o
ktorych mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC

WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamdwienia Podwykonawcom.

10.2. Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktorych

10.3.

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
Podwykonawcow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postepowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie "Oswiadczenia
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11.

1l

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

29,

12.6.

12.7.

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udziatu”, o ktérym mowa w pkt.
8.1 SIWZ.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawey mogg wspélnie ubiega¢ sig¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawey ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcéw, wypehiony
dokument “O$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udzialu”, o ktérym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, sklada kazdy z Wykonawcéw wspblnie
ubiegajgcych si¢ o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg spelianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawedw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcami
odbywa si¢ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiicie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.].
Dz. U. z 2019r. poz. 123).

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123), kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferte sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca moze zwr6ci¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ,
wplyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia. w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu skiadania ofert, tj. do dnia: 2019-11-23

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku,

o ktorym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktorym mowa w pkt 12.5.
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12.8.

12.9.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodia zapytania, a jezeli SIWZ jest udostgpniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skladania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepnia na
stronie internetowe;.

12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

12.11. w zakresie formalnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1  Beata Smoczyk - tel. (52) 339 21 46, przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

12.12. w zakresie merytorycznym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1 Elwira Buczek-Szwenke, e-mail; przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
Henryka Zychlinska, e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

Joanna Przybysz, e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

Kamilla Pigtkiewicz, e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

Agnieszka Dabrowa e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

Katarzyna Gaworska-Raszczyk, e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

N n AW N

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

19:1

W postepowaniu nie jest przewidziane sktadanie wadium.

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbg¢ Odwolawcza
orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiazania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy jednak niz 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

151,
15.2.
I5:3.
15.4.

18.5.

15.6.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w
postepowaniu, w szczegdlnosei kosztow przygotowania oferty.

Oferta wraz ze stanowiacymi jej integralng cze$¢ zalgcznikami musi by¢ sporzadzona
przez Wykonawce scisle wedlug postanowien niniejszej SIWZ.

Oferta musi by¢ sporzadzona wedtug wzoru formularza oferty stanowigcego zatacznik do
niniejszej SIWZ.
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135

15.8.

15.9,

15.10.

15.11.

1512,

15.13.

15.14.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana
komputerowo lub niescieralnym atramentem.

Strony oferty wraz z zalacznikami powinny by¢ kolejno ponumerowane, zlgczone w
sposob trwaly oraz na kazdej stronie podpisane przez osobe (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumentach
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis
(podpisy) winny by¢ opatrzone pieczecig imienng Wykonawcy. Pozostale strony mogg byé
parafowane.

Jezeli uprawnienie dla 0s6b podpisujgcych oferte nie wynika z dokumentéw rejestrowych,
do oferty nalezy dolgczy¢ pelnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujace
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pelnomocnictwo musi byé ztozone w
formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty musza by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujace ofert¢ i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie beda
uwzgledniane.

Oferte oraz pozostale dokumenty i o$wiadczenia nalezy zlozy¢ w zamknietym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci,
oznaczonym nazwa i adresem Zamawiajgcego oraz opisanym w nastepujacy sposob:

»Oferta na: Sprzet laboratoryjny 11
ZNAK POSTEPOWANIA: WIWa.272.17.2019
NIE OTWIERAC przed: 2019-11-27 godz. 11:00”.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte wylacznie
przed terminem skladania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego terminu
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi by¢ opisane w sposOb wskazany w pkt 15.11 oraz
dodatkowo oznaczone stowami ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnicg¢ przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1010), Wykonawca winien, nie pdézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb nie
budzacy watpliwosci, zastrzec wraz z uzasadnieniem, ktore sposréd zawartych w ofercie
informacji stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa i nie mogg by¢ udostepniane innym
uczestnikom postgpowania. Informacje te winny by¢ umieszczone odrgbnie od
pozostalych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnetrznej kopercie, oznaczonej
klauzula: “Informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa — nie udostepniac”.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT

16.1.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Wojewodzki Inspektorat Weterynarii

ul. Powstancow Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz, pokdj nr: 1

do dnia 27.11.2019 do godz. 10:00.
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16.2,

16.3.

16.4.
16.5.

16.6.

16.7.

Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci oferte Wykonawcy, ktora zostala zlozona po terminie
sktadania ofert.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 2019-11-27 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiajacego,
pokdj nr 126.:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sie¢ nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw
platnosci zawartych w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
b) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji 1 warunkéw platnosci
zawartych w ofertach.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

17.1.

| .

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

i
17.8.

179

W ofercie nalezy poda¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 poz. 1830)
za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Cene nalezy poda¢ w ztotych polskich, z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Ceng¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy wyliczy¢ w formularzu ofertowym
stanowigcym zatacznik do niniejszej SIWZ. Cena musi by¢ podana cyfrowo i stownie.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walutach obcych.

Cena moze by¢é tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia, nie dopuszcza sie
wariantowosci cen.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci umowy, z wyjatkiem przypadku ustawowe;j
zmiany stawek podatku VAT, ktérych nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow 1 ustug, ktéry mialby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie
prowadzié¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.
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18. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL

PRZY WYBORZE OFERTY,

WRAZ Z

PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1.

Zamawiajacy bedzie ocenial oferty wedtug nastepujgcych kryteriow:

Zadanie czeSciowe

I
| Nazwa kryterium - waga [%]

1 - Chlodziarka laboratoryjna I
2 - Chtodziarka laboratoryjna II

5 - Zmywarka laboratoryjna
6 - Waga laboratoryjna

7 - Mieszadlo magnetyczne

8 - Wytrzgsarka do probowek
9 - Pehametr laboratoryjny

3 — Miernik pH/przewodnosci z kompensacjg temperatury

1 - Cena - 60
2 - Gwarancja - 20
3 - Serwis - 20

4 - Pojemnik do sterylizacji odpadow
10 - Konduktometr kieszonkowy

1-Cena- 60

2 - Gwarancja - 40

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria bgda liczone wedhug nastepujacych

WZOrOw:

Zadanie czesciowe

Wzor

1 - Chlodziarka laboratoryjna I
2 - Chtodziarka laboratoryjna IT

3 - Miemik pH/przewodnosci =z
kompensacjg temperatury

5 - Zmywarka laboratoryjna
6 - Waga laboratoryjna

7 - Mieszadlo magnetyczne

8 - Wytrzgsarka do probowek
9 - Pehametr laboratoryjny

1- Cena

Liczba punktow = ( Cmin/Cof’) * 100 * waga
gdzie:

- Cmin - najnizsza cena sposréd wszystkich
ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2 - Gwarancja

Liczba punktéw = Ozn war2

Ozn war2 wg indywidualnej oceny kazdego
czlonka Komisji w skali od 0 do 20.

gdzie:

- minimalny termin gwarancji podany w
SIWZ-0 punktow

- 1 punkt procentowy za kazdy miesigc wiecej
od minimalnego, tacznie nie wiecej

niz 20 punktow
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3 - Serwis

Liczba punktéw = Ozn war3

Ozn war3 wg indywidualnej oceny kazdego
cztonka Komisji w skali od 0 do 20.

gdzie:

- zapewnienie reakcji serwisu w ciggu 48
godzin - 0 punktow,

- 1 punkt procentowy za kazda godzing ponizej
maksymalnego czasu, lgcznie nie wigcej niz
20 punktow

1-Cena

Liczba punktow = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
10 - Konduktometr kieszonkowy gdzie:

- Cmin - najnizsza cena sposrod wszystkich
ofert

- Cof - cena podana w ofercie

4 - Pojemnik do sterylizacji odpadow

2 - Gwarancja

Liczba punktéw = Ozn war2

Ozn war2 wg indywidualnej oceny kazdego
cztonka Komisji w skali od 0 do 20.

gdzie:

- minimalny termin gwarancji podany w
SIWZ-0 punktéw

- 2 punkty procentowe za kazdy miesiac
wigcej od minimalnego, tacznie nie wigceej
niz 40 punktow

18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez kazdego z czlonkéw Komisji Przetargowe]
zostana zsumowane dla kazdego z kryteriow oddzielnie. Suma punktéw uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bgdzie konicowa oceng danej oferty.

18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien
dotyczacych treSci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy
Zamawiajagcym a Wykonaweg negocjacji dotyczacych zlozonej oferty oraz,
z zastrzezeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

18.5. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamodwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

18.6. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz¢sci skltadowe, wydajg si¢ razgco
niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i budza watpliwosci Zamawiajgcego co do
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18.7.

18.8.

18.9.

mozliwosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow, Zamawiajacy zwrdci sie
0 udzielenie wyjasnien, w tym zlozenia dowodow, dotyczacych wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkow wykonywania zamowienia dostepnych dla
Wykonawcy, oryginalnosci projektu Wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartosé
przyjgta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. 2017
poz. 847);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisdw;

c) wynikajgcym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym,
obowiazujagcym w miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie;

d) wynikajacym z przepisoéw prawa ochrony srodowiska;
e) powierzenia wykonania czgsci zamdowienia Podwykonawcy.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawecy.

Zamawiajgcy odrzuci oferte¢ Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana
ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco
niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy odrzuci kazdg ofert¢ w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek
okreslonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

19. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

19.1.

16.2.

19.3,

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre$lonym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje wszystkich
Wykonawcéw o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostepni
na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl informacje, o ktérych mowa w art. 92
ust 1 pkt 11 5-7 ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca, ktoérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

20. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

20.1.

202,

Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamoOwienia publicznego, w terminie i na
zasadach okreslonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.
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20.3

20.4.

21.

22,

22.1
222

23.

2.1,

23.2.

23:3;

23.4.

23.5;

23.6.

. W przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (konsorcja, spotki cywilne) Zamawiajacy moze zazada¢ przed zawarciem
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujgcej wspOiprace tych
Wykonawcow. Wykonawey wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy .

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 1 ust.
la ustawy Pzp. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcow
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
W danym postepowaniu wniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest
wymagane.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI
ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL. Z NIM UMOWE,
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

. Wzo6r umowy stanowi zalgcznik do niniejszej SIWZ.

. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poni6st lub moze ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajacego podjctej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwolanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutéw, okre$la¢ zgdanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajace wniesienie odwolania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej [zby Odwotawczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorgeznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwolujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sig z trescig
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przesltanie jego kopii
nastgpilo przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektroniczne;.
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23.7.
23.8.

23.9,

Odwolanie wnosi si¢ w terminach okre$lonych w art. 182 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skargg wnosi sig do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajacego, za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawezej w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ziozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.
U. z 2018r. poz. 2188) jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postepowaniu nie jest przewidziany wybor najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektroniczne;.

25. POZOSTALE INFORMACJE

25.1.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

a) w celu prowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego “Sprzet
laboratoryjny II” — znak sprawy: WIWa.272.17.2019, prowadzonego w trybie
przetarg nieograniczony, przetwarzane bedg dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO;

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstancow Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

Tel.: 52 3392100

Faks: 52 3221352

e-mail: iod@weterynaria.bydgoszcz.pl

¢) inspektorem ochrony danych osobowych w Inspekcja Weterynaryjna Wojewodzki
Inspektorat Weterynarii jest Pan Marek Powala, kontakt: tel.: 52/339-21-15, e-mail:
iod@weterynaria.bydgoszcz.pl

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

f) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
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g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

e napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiana
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z tym Ze prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO,;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstaws prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

j) Zamawiajacy dotozy wszelkich staran, aby zapewni¢ odpowiednie $rodki ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym lub umySlnym zniszczeniem,
przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostepem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

Zalaczniki do SIWZ:

Nr | Nazwa zalgcznika
—; : Formularz ofertowy — zalgcznik nr 1
2 Formularz cenowy — zalacznik nr 2
“3. O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu -

zalgcznik nr 3

4. Oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej — zalycznik nr 4

B, Wz6r umowy — zalgeznik nr 5
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